Calibracio
NBR ISO/IEC
17025

Visomes Comercial
Metrolégica Ltda.

1,////:}\\\::\\ |
Attt

LABORATORIO DE METROLOGIA VISOMES
CERTIFICADO DE CALIBRACAO N° LV00750-08287-20-R0

INTERESSADO: COMATEC SOLUCOES METROLOGICAS LTDA - ME

CONTRATANTE: COMATEC SOLUCOES METROLOGICAS LTDA - ME
R ARISTIDES GIUSTI, 219 — UNILESTE, PIRACICABA — SP — CEP 13422-192

DADOS DO EQUIPAMENTO E CONDIGOES DA CALIBRAGAO
MATERIAL CALIBRADO:  MANOMETRO ANALOGICO

MARCA : NAKA N° CONTROLE: MN-001
MODELO: NAO CONSTA N°SERIE: 3781045
FAIXA DE INDICAGAQ: 0 PSla 150 PSI DATA DA CALIBRAGAO: 16/03/2020
FAIXA CALIBRADA: 0 PSla 150 PSi LOCAL DA CALIBRAGAO: Laboratério de Pressdo
RESOLUCAQ: 1PSI CONDIGAO AMBIENTAL: 20°C:1°C
N° ORDEM DE efgwgo; 00750-01009/2020 2
PADROES UTILIZADOS
copico DESCRICAQ CERTIFICADO DADE RASTREABILIDADE
PV-228-C Manovacudmetro Digital 160 236-101 ago-20 SI—RBC
3
METODO DE CALIBRACAO
Calibrag&o realizada por comparacio com mandmetlro padréo nos sentidos de aplicaciio e remogao de press3o.
Para esta calibraggio, foi utilizada a Instruggo de Trabalho: ILV-703. 4

NOTAS E INFORMAGOES PERTINENTES

1— Alincerteza expandida de medicao relatada (U) & declarada como a incerteza padrdo de medigao multiplicada pelo fator de abrangéncia k, o qual
para uma distribuicao t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), cormesponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.
Para k = 2, a distribuigio € Normal. A incerteza padr&io da medic3o foi determinada de acordo com a publicagdo EA-4/02.

2 — Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo pela Cgcre que avaliou a competéncia do laboratério e comprovou sua rastreabilidade ao
Sistema Internacional de Unidades — Sl e aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A Cgcre & signaléria do Acordo de Reconhecimento
Mdtuo da ILAC.

3 — Os Certificados de Calibragéo Digitais possuem uma forma de assinatura eletrnica de uma instituicéo reconhecida por todos como confiavel e
que funciona como “carl6rio eletronico™. Os métodos criptograficos empregados impedem que a assinatura elefronica seja falsificada ou que os dados
do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-o absolutamente invioldvel. Garante-se assim, por quem assina, que os dados de
identificacéo do cerlificado s&o verdadeiros. Estes, quando alterados, perdem a validade. A certificacdo digital garante os trés principios basicos da
comunicagao segura em ambiente de rede de computadores: autenticidade, privacidade e inviolabilidade. Este certificado, se impresso pela Visomes,
para garantir a originalidade, deve estar chancelado.

4 — O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.

5—E proibida a reproduggo parcial deste certificado.

6 — Tendéncia = Indicag&o no equipamento em calibragio — Média das Leituras no padrio

7 — Esta calibragéo nZo isenta o instrumento do controle metralégico estabelecido na regulamentagdo metrolégica.

8 — Repetibilidade = grau de concordancia entre os resultados de medigbes sucessivas expresso de forma quantitativa, em fungéo das caracteristicas
de dispersdo dos resultados. O valor expresso € o desvio padrio experimental dividido pela raiz do nimero de leituras.

9 — Erro Fiducial = é determinado a pariir da relac&o entre o maior erro de medi¢&o do instrumento pela amplitude da faixa calibrada expressa em
porcentagem.

10 - Calibragdio realizada nas instalagdes permanentes da Visomes. Documento Analisado
11 — Pontos da calibragdo fomecidos pelo cliente e
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LABORATORIO DE METROLOGIA VISOMES
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RESULTADOS OBTIDOS
A) LEITURAS
Indicagédo no Leitura no Padrdo em
Equipamento PSi Histerese
em Calibragio
PSi Avanco Retorno PSl
0 0,00 0,00 0,00
10 10,05 10,06 0,01
30 30,03 30,10 0,07
60 : 60,03 60,05 0,01
90 90,00 89,98 0,02
120 119,95 119,95 0,00
150 149,83 149,83 0,00
B) RESULTADOS FINAIS
Indicacdo no Leitura
Equipamento Média no Tendéncia U k veff Repetibilidade
em Calibragdo Padrao
SIS PsI PsI PSl . ____PsI !
0 0,0 0,0 . i = =
10 10,1 -0,1 0.3 2,00 >1000 0,0000
30 30,1 -0,1 0,3 2,00 >1000 0,0000
60 60,0 0,0 0.3 2,00 >1000 0,0000
90 90,0 0,0 0,3 2,00 >1000 0,0000
120 120,0 0,0 0,3 2,00 >1000 0,0000
150 149,8 0,2 0,3 2,00 >1000 0,0000
| Erro Fiducial | o0o0r% |
Wpara kPa: 6,894757
e -0 6
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LABORATORIO DE METROLOGIA VISOMES
CERTIFICADO DE CALIBRACAO N° LV00750-08287-20-R0

MODELO DE EMISSAO DO CERTIFIcaDO: 23/03/20
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Ltsxz HENRIQUE ALVES'DE SOUZA
jSIGNATARIO AUTORIZATIO
TECNICO EM METROLOGIA




