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1 - Objeto calibrado: y Mitutoye Sul Americana
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Calibrador Anel Liso Cilindrico L0 2/ ]

Fabricante; Ndo identificado : O qu O U!

Codigo: Nao consta Prsisi ITmm.,mm

N°. de Série: Nao consta - P"‘ cof

X | [Datada préxima can 0
Identificagéo do proprietario: AP-008 O; i 2@’3@ —I
Preenchido pelo Cliente \
2 - Padrao utilizado na calibragio: G
Documento Analisado

Calibrador Anel Liso Cilindrico Numero: 00193 7,_

Certificado N°. DIMCI 1125/2018 - INMETRO Validade: 08/2021 Responsavel —_@ﬁi

Magquina de Medig&o por Coordenadas Numero: 0004501 Sttuagdo _LIorovs

Certificado N°. 04687/20 - Mitutoyo - RBC Validade: 09/2021 Vahdade = [©2 [ Z6
3 - Procedimento de medigdo: Pml-0010  Versao: 5 Assnna#@*

..... —erm— R et et bbbt

O diametro do anel foi calibrado nos eixos X e Y, em trés alturas, conforme figura abaixo.

4 - Resultado da calibragdo: O resultado é a média das calibracoées.

Rigmelro Resultado D;ig]dai‘go d:amr:f'leel:ﬁ;gu abFr::lc;récr‘iia I?l:il:gafiz
2 . (mm) (mm) (mm) | (mm) (k) (Ver)
X @ ] I i Posigdo " 1" 8,0085
3 2; X | Posicao"2" | 80084 | 80085 | 0,0010 2,01 429
— — / S 608k Posicao" 3" 8,0085
LLarayacio : Posicao" 1" 8,0090
Y | Posicho"2" | 80086 | 80088 | 10,0010 2,06 40
Posi¢&do " 3" 8,0088

5 - Incerteza de medigdo:

Aincerteza expandida de medig&o relatada é declarada como a incerteza padrao da medigdo multiplicada pelo fator de abrangéncia k,
o qual para uma distribuigdo t com V. graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95%.

A incerteza padréo da medicdo foi determinada de acordo com a publicagao EA-4/02.

6- Nota: Temperaturade: (20,0+0,5)°C

Data da calibragao: 22 de Fevereiro de 2021
Data da emisséo : 22 de Fevereiro de 2021

Claudio Bueno de Moraes
Signatario Auterizado

Este certificado atende aos requisitos de acreditagio da Cgcre que avaliou a competéncia do laboratdrio e comprovou sua rastreabilidade a padrées nacicnals de medida ( ou ao Sistema Internacional de Unidade - 5f ).

Os resu!tados de;‘e Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido 4 calibragdo nas condicGes espedficadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

A reproducdo deste certificada so poderd ser total e depende da aprovagdo por escrito da Mitutoyo.
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