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CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°. 00809/22 Gagmtid
Cliente : " COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA - ME. "
Endereco : Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 - Piracicaba - SP .
Ordem de servigo: 520
1 - Objeto Calibrado
BLOCO PADRAO
Fabricante: Massi
Caédigo: Nao consta Numero: Néo consta
Identificacdo: BP-005 Classe: Nao identificado
2 - Padroes utilizados na Calibragéo:
Apalpador eletrénico Numero : 6G014
Certificado N°. 04740/21 - RBC-Mitutoyo Validade 04/2022
Sistema laser de medigéo, marca HP, calibrado por "Keysight Technologies Inc."
Namero: US43061410 Validade: 07/2022
Certificado N°. 1-11049171575-1 - ANAB - ILAC - MRA
3 - Procedimento de Medigao: PML -0001 Revisso 4
A medig&o do comprimento do bloco é realizada com Sistema Laser de Medig@o e o
comparador de blocos padréo, e o seu comprimento medido no centro da face.do
bloco.
4 - Resultado da calibragao : O resultado é a média das calibracées.
: Baecumento Analisado
Valor Numero VC Incerteza de Fator de Graus de 7
NG et de Medicao abrangéncia | liberdade Responsave S
(mm) Série {mm) (mm) (k) ( Veff) Situagio ova de
750,0 Nao consta | 750,0035 0,0010 2,00 infinito Validade _____[ % IZé
VVC = Valor Convencional

5 - Incerteza de Medigao:

A incerteza expandida de medigio relatada é declarada como a incerteza padrio da
medigéo multiplicada pelo fator de abrangéncia k , o qual para uma distribuicdo t com Veff
graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95%. 3

A incerteza padréo da medigao foi determinada de acordo com a publicagio EA-4/02.
6 - Nota: Temperatura ambiente ( 20,0+ 0,5 )°C.

Data da calibracédo: 15 de Margo de 2021
Data da emisséo : 16 de Marco de 2021

Os resultados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido 3 calibragao nas condigdes especificadas, nao sendo extensivo a quaisquer lotes.

Enderego: Rod. indio Tibiriga, 1555 - Bairro Vila Sol Nascente - CEP; 08655-000 - Suzano - SP - Tel.; (11) 4746-5858
Laboratdrio: Tel.: (11) 4746-5953 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br



