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Laboratdrio de Metrelogia _

e A P
R e Rede Brasileira de Calibragdo
Laboratério de Calibragio Acreditado pela CGCRE sob n® 295
Certificado de Calibragido N° 14749/19
OS N° 33886
CLIENTE: COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA - ME
ENDERECO: RUA ARISTIDES GIUST], 219 - SALA 1 - UNILESTE - PIRACICABA - SP
Instrumento NIVEL DE BOLHA DE PRECISAO
cadigo NV-001 Fabricante MITUTOYQ
Capacidade da Botha 0,18 mm/m Modelo 960-703
Comprimento da Base 200 mm Seérie NAD CONSTA
V.D.D./Resolugio 0,02 mmim ‘Setor N&o Consta

Instrugdo de Trabalho Utilizada: ITLG-012 / Revisdo 5

Foram realizados trés ciclos de medig3o em pontos distribuidos em toda face do Nivel De Bolha De Precisdo. O Nivel De Bolha De Precisdo foi verificado
com os padrbes relaci abaixo. Foi izada a iGH instrugdo de trabalhe interna.

Padrdes Utilizados

- Relégio Comparador Milesimal, fabricante MITUTOYO, codigo PLG-041, certificado 9249/18 de 31/7/2019 calibrado por LG METROLOGIA
(RBC n° CAL-0295), valido até 7/2021.

- Jogo De Blocas Padrio, fabricants CARL ZEISS JENA, cédigo PLG-108, certificado 308/18 de 8/6/2019 calibrada por SENAI suico
BRASILEIRO (SUICLAB - SANTO AMARQ) (RBC n® CAL-0158), vélido até 8/2022.

- Desempeno De Granito, fabricante TECNOGRAM , cédigo PLG-120, certificaco B807/18 de 19/7/2018 cafibrado por LG METROLOGIA (REC

n° CAL-0295), vélido até 7/2020.

- Pino Padréo, fabricante NAO CONSTA, codigo PLG-202, certificado 1476/19 de 7/2/2019 calibrado por LG METROLOGIA (RBC n° CAL-0295),

valido até 2/2022.

- Esquadro De Granito, fabricante MITUTCYO, cédigo PLG-240, certificado 8911/18 de 23/7/2018 calibrado por LG METROLOGIA (RBC n® CAL-

0295), valido até 7/2020.
- Relogio Apalpador Milesimal, fabricante KAFER, codigo PLG-316, certificado 1485/19 de 7/2/2019 calibrado por LG METROLOGIA (RBC n°

CAL-0295), vélido até 2/2021.

- Jogo De Blocos Padréo, fabricante NAO CONSTA, codigo PLG-323, certificado 838/17 de 5112/2017 calibrado por SENAI SUICO BRASILEIRC

(SUIGLAB - SANTO AMARO) {(RBC n° CAL-0158), valido até 12/2019.
Resuitados da Calibragio

|Exatidao da Bolha - Superficie Plana (mm) |RETITUDE DA BASE
Nominal Erro Encontrado Nominal Erro Encontrado
(mm) {mm) (mm) {mm) {um) {mm)
0,02 0,000 0,020 0.0 0 0,000
< 0.06 0,000 0,060 0,0 1 0,001
8 0,10 0,000 0,100 0,0 3 0.003
3 0.14 0,005 0,145 0,0 4 0,004
0,18 0,010 0,190 0,0 3 -0,003
0,02 0,000 0,020 U=0,007 mm
o 0,06 0.000 0,060 k=200
) 0,10 0,000 0,100
g 0,14 0,005 0,145
0,18 0,010 0.180
U=0,007 mm
k=200
|ERRO DE ZERAGEM
o ) Erro {mm) Encontrado {mm)
mm
0.0 0,01 0,010
U = 0,007 mm
k=2,00
FACES LATERAIS JDESVIO DA BOLHA EM RELAGAO AS FACES DO PRISMA
Nominal Erro Encentrado Nominal Emo Encontrado
(mm) (pm) (mm}) (mm) (um) (mm}
Lado1 | 00 6.0 -0,006 00 0,0 0,010
ladoz | 00 18,0 0,016 00 0.0 0,010
U =0,007 mm U =10,007 mm
k= 2,00 k=200
|PARALELISMO ENTRE PRISMA E BASE PARALELISMO ENTRE FACE SUPERIOR E BASE
Nominal Erro Encontrado Nominal (pm) Encontrado
{mm) {um) (mm) (mm) (mm)
Ladoi | 00 10.0 0,010 0,0 4 0,00
Lado2 | 00 9.0 0,009
U = 0,007 mm U =0,007 mm
k = 2,00 k=12,00
A incerteza expandiia de medic3o relateda e declarada com a incerteza padrdo 680 pelo fator de génoia k. o qual pal t com graus de kberdade
efetvos, auma de abrangéncia de. 5%. A incerteza de medicao foi da de acordo com @ EA4/02.

Laboratério da LG Metrologia.
Cor Azul / Colocado nofa) Panios De Fixagéo

Local da Calibragao:
Lacre de Integridade:

Temperatura durante a Calibragio: 20°C Umidade Relativa do Ar:
Data da Callbragdo: 26/11/2019

Notas:

1. O conteddo do refere-se

original.

2. Erro ¢ a média dos desvio encontrades. Conforme ftem 5.25 do VIM.

3. Este certi atende sos i decr

nacionais de medda.
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te a0 objeto calibrado, nas condigbes especificadas, ndo sendo extensivo @ quaisquer fotes. S6 tera validade o certificado

nto do CGCRE, o qual avaliou a competéncia de medigo do Laboratorio e comprovou sua rastreabiidade a padrées

LG Comércio e Conserto de instrumentos de Medic3o Ltda.
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