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CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°. 00950/20

Cliente: " COMATEC SOLUGCOES METROLOGICAS LTDA - ME. "
Endereco: Rua Aristides Giutsi, 213 Sala 1 - Piracicaba - SP

Ordem de Servigo: 098.833

1 - Objeto calibrado:

Filme Padrao para Medidor Espessura de Camada
Fabricante: Nao Identificado

Codigo: Nao consta

N° de Série: Conforme item 4

Identificacdo do proprietario: FP-001

2= ;gdréo utilizado na calibragao:

3

PO

Maquina de Medic&o Linear

Numero: 2442 .

Certificado N°. 00001/20 - RBC Mitutoyo
Validade: 01/2021 e

3 - Procedimento de medigdao: Pml-0041 Revisdo 3

Foi calibrado a espessura do filme em 5 posicdes conforme indicada na figura e o resultado
& a média em cada uma das posicdes.
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Data da calibracdo: 26 de Fevereiro de 2020

Data da emissdo: 26 de Fevereiro de 2020

Claudio Bueno de Moraes
Signatario Autorizado

Este certificado atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre que avaliou a competénda do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padroes nacionais de medida { ou ao Sistema Internacional de Unidade - §1 ).
A reprodugdo deste certificado so poderd ser total e depende da aprovacdo per escrito da Mitutoyo.
Os resultados deste Certificado referem-se exclusivamente ac instrumento submetide & calibragao nas condicdes especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Endereco:Rod., Indio Tibiriga, 1555 - Bairro Raffo - CEP; 08620-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858 - E-mail: suzano@mitutoyo.com.br
Laboratério: Tel.: (11) 4746-5350 - E-mail: metrologia@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br
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Laboratério de calibragdo acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CAL =

0031

4 - Resultado da Calibragdo: O resultado é a média das calibractes.
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Resultado da calibragdo ( mm )
ey Fator de Graus de
Identificagao Posico Incerteza | abrangéncia | liberdade
de medicao
(mm) A B C D E (U) (k) ( Veff)
002145 0,027 0,0301 0,0301 0,0304 0,0295 0,0294 0,0008 2,07 37
001299 0,050 0,0499 0,0501 0,0501 0,0501 0,0500 0,0006 2,03 91
002139 0,076 0,0768 0,0768 0,0771 0,0769 0,0773 0,0006 2,01 398
002159 0,124 0,1244 0,1252 0,1246 0,1240 0,1251 0,0006 2,04 68
002154 0,250 0,2510 0,2509 0,2514 0,2520 0,2513 0,00086 2,06 44

5 - Incerteza de Medigao:

A incerteza expandida de medicdo relatada é declarada como a incerteza padrdo da medicdo multiplicada pelo fator de
abrangéncia k , o qual para uma distribuicdo t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de
abrangéncia de aproximadamente 95%.

A incerteza padréo da medicao foi determinada de acordo com a publicagdo EA-4/02.

6 - Nota: Temperatura ambiente: (20,0+0,5) °C.
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