Certificado de Calibracdo

INTER ' ETRO

Laboratério de Calibragao acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o N° 0450 Folha 1/1
N° 3891/20R

F-015 rev. E

Cliente: COMATEC SOLUCOES METROLGICAS LTDA
Endereco: RUA ARISTIDES GIUSTI, 219 - UNILESTE - PIRACICABA - SP - CEP: 13.422-192

Item Calibrado: MEDIDOR DE LUZ VISIVEL - LUXIMETRO N° de Patrimonio: Nio consta

Marca: MINIPA Modelo: MLM-1011 N° de Série: /ID01900006422M

Acessoérios Conjugados: Né&o Possui N° de Identificagdo: LX-001

OSC N° 30910 - Data da Calibragao: 29/07/20
e ST oo ais Aplcaveds & Caliraga A

“I:ocal da calribragio: Laboratorio de"Caiibragéo da ;htermetm - Banco O]btico

Temperatura (22,0¢4,0)°C %ur durante a calibragdo: max. 75%ur

Padrio de Trabalho: Validade do Padriio

081 Escala de Ago 00937/19-MITUTOYO-RBC few/22
123 Muitimetro Digital E1774-2019-LABELO-RBC nov/21
167  Resistor Padrdo E1475/2019- LABELO-RBC set/21
178 Termo-higrémetro LV01822-27455-19-R0 - RBC set/20
205  Lampada padrdo Osram 5142/19 - INTERMETRO ago/20
207  Lémpada padrdo Osram 4847/19 - INTERMETRO agof2Q

R

0-2000 200,0 :

0-2000 500,0 14,0 2.8 1T « [ 20
0-2000 1000,0 1028,0 28,0 2,8 1,7 < |20
0-2000 1500,0 1543,0 430 2,9 1,7 « |20
0-2000 1800,0 1854,0 54,0 3,0 1 « | 20

Legenda:  VIT=Valor no instrumento em teste
U = Incerteza
Ver=Graus de liberdade
1. A incerteza expandida de medi¢go relatada é declarada como a incerteza padrdo de medig&o multiplicada pelo fator de abrangéncia k,
que para uma distribuigéo normal, corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padrio da
medic&o foi determinada de acordo com a publicagcdo NIT-DICLA-021.
2. Os resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item calibrado e &s condigées supra mencionadas. O presente

certificado somente pode ser reproduzido na sua forma e conteddo integrais e sem alteragdes. N&o pode ser utilizado para fins
promocionais.

3. Aincerteza de medigdo é calculada a partir do plano de calibragédo
4. Plano de calibragdo do Instrumento a ser calibrado Ltz

Data de Emissdo:  30/07/20 Documento Analisado
Responsavelﬂ =

Situagao A;Z:&Lq___.z

Felipe S. de Souza Vahidade — (OF 124 Callbraso Eng. José Stankevicius
Téc. Executante Signatdrio Autorizado
Assmal@ Este cerlificado foi assinado elefronicamente pelo Signatario Autorizado.

Intermetro Servigos Especials
Rua Joaquim de Almeida, 223 04050-010 Saoc Pauio-SP
(11) 5071.2764




