Certificado de Calibragéo N°: 2018/049963

Data da Calibragao: 26/11/2018

Data da Emisséo: 26/11/2018

GEnD Chave de Autenticidade (QRCode): 2C6F CE41231E1E07709F9B

Contratante

COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA. CNPJ 21.878.048/0001-77
RUA ARISTIDES GIUSTI, 219 - SALA 1

UNILESTE

PIRACICABA-SP CEP 13422-192 Telefone (19) 3414-1712

Equipamento

Cédigo RT-001

Descrigdo Rotametro

Marca N/A Modelo 440 N° de Série PL1719/M18
Capacidade (5 a 50) NL/min

vDD 1 NL/min

Outras Informacgées
Fluido e CondicBes de Escala: Ar Comprimido a 0 °C e 101,325 kPa de Pressio Absoluta
Fluido e Condicdes de Trabalho: Ar Comprimido a 25 °C e 601,325 kPa de Pressio Absoluta

Condigoes Ambientais
Temperatura Ambiente: 22,5 °C
Pressio Atmosférica: 952,59 hPa

Umidade Relativa do Ar: 56 %ur

Padrées

Codigo Descrigao Calibrado por N° Certificado Validade
CPM0O08 Calibrador Portétil Microprocessado GERO 2018/037453 30/09/2019
MANO18 Manametro Digital GERO 2018/004150 28/02/2019
MVGO001 Medidor de Vazéo Volumétrica (Gas a Baixa Pressao) IPT 164 966-101 30/04/2019
MVG002 Medidor de Vazao Volumétrica (Gas a Baixa Pressaa) IPT 164 965-101 30/04/2019
SPAD01 Sensor de Pressao Atmosférica IPT 162 975-101 31/12/2019
TER164 Termorresisténcia Pt-100 a 4 Fios GERO 2018/022957 31/01/2019
THG002 Termohigrometro Digital GERO 2018/021261 30/06/2019

Procedimento de Medigcao
Cédigo: GP1491 Revisao: 2

A calibragao foi realizada por meio da comparagdo dos valores indicados pelo instrumento em calibragdo com o valor de referéncia. O valor de referéncia foi determinado
com base no certificado de calibragio dos padrdes utilizados.

Observacoes

- A incerteza expandida de medig&o relatada ¢ declarada como a incerteza padrao de medigao multiplicada pelo fator de abrangéncia k, o qual para uma distribuicéo t com veff
graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padrao da medigéo foi determinada de acordo com a
publicagao EA-4/02,

- Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetide & calibragéo nas condigdes especificadas, nao sendo extensivo a quaisquer lotes,

- A reprodugéo deste certificado s6 podera ser total. Para reprodugéio parcial é necessdria a prévia aprovagao por escrito por parte deste laboratdrio.

- Ajustes, quando realizados, néo fazem parte do escopo de acreditagdo deste Laboratorio.

- Este certificado atende aos requisitos de acreditagao pela CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padrdes nacionais de medida
(ou ao Sistema Intemacicnal de Unidades - S1). B

- Calibrado nas dependéncias da Gero. Laboratério: VAZAO.

- Equipamento calibrado como recebido (sem ajuste).

Autenticidade
Prezado cliente, verifique a autenticidade do nosso certificado pelo site: www.gero.com.br/autenticidade, ou utilizando um aplicative QR Code fazendo a leitura do cédigo no

topo deste certificado. Caso néo seja possivel verificar a autenticidade deste certificado, por favor entrar em contato pelo telefone (15) 3384-3000.
Orgamento
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Laboratério de Calibragéo Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC
17025, sob o nimero CALO171.

Certificado de Calibragdo N°: 2018/049963

Data da Calibragéo: 26/11/2018

Data da Emissao: 26/11/2018

GERO

Resultados da Medicao
Descriglio VR_ VII_ Tendél!cia U : K veff
(NL/min) (NL/min) {NL/min) (NL/min)

Ponto 6,29 5,00 -1,29 0,62 2,00 ®
Ponto 10,58 10,00 -0,58 0,69 2,00 )
Ponto 15,42 15,00 -0,42 0,79 2,00 @
Ponto 20,3 20,0 -0,3 1,4 2,00 =)
Ponto 30,2 30,0 -0,2 2,0 2,00 ]
Ponto 40,6 40,0 -0,6 26 2,00 o0
Ponto ’ 49,7 50,0 0,3 3,1 2,00 o0

U: Incerteza Expandida da Medigao
VDD: Valor de uma Divisdo
VIl: Valor Indicado pelo Instrumento
VR: Valor de Referéncia
Tendéncia: VII-VR

EVANDRO FAGIANI VINICIUS GRANDO
Executado por Signatério Autorizado
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