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DADOS DO EQUIPAMENTO E CONDIGOES DA CALIBRACAO i bt
MATERIAL CALIBRADO: MANOMETRO DIGITAL
MARCA : PSI-TRONIX N° CONTROLE: MN-004
MODELO: NAO CONSTA Ne SERIE:  NAO CONSTA
| FAIXA DE INDICACAO 0 kgficm? & 19,9 kgflem? DATA DA CALIBRACAO: 16/07/2019
FAIXA CALIBRADA 0 kgficm?® & 18,9 kgflem? LOCAL DA CALIBRAGAO: LABORATORIO DE PRESSAO
RESOLUGAQ: 0,01 kgflem® CONDIGAO AMBIENTAL: 19°C%1°C
N° ORDEM DE SERVICO: 00750-03348/2019 |
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PADROES UTILIZADOS
CcODIGO DESCRICAQ CERTIFICADO VALIDADE RASTREABILIDADE
PV-228-D Manovacudmetro Digital 160 284-101 ago-20 S| -RBC
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METODO DE CALIBRACAO

Calibracéo realizada por comparagao com mandmetro padréo nos sentidos de aplicacéo & remogdo de pressao.

Para esta calibragao, foi utilizada a Instrugéo de Trabalho: ILV-703. |
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NOTAS E INFORMACOES PERTINENTES

1 — A incerteza expandida de medicao relatada (U) & declarada como a incerteza padréao de medic@io multiplicada pelo fator de abrangéncia k, o qual para

uma distribuic&o t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 85%. Para k =

2, a distribuigéo & Normal. A incerteza padrao da medigZo foi determinada de acordo com a publicagao EA-4/02.

2 — Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo pela Cgcre que avaliou a competéncia do laboratorio e comprovou sua rastreabilidade ao

Sistema Internacional de Unidades — Sl e aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A Cgcre & signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo

An 1l A5

3 — Os certificados de Calibragio digitais possuem uma forma de assinatura eletronica de uma instituicao reconhecida por todos como confiavel que

funciona como “cartorio eletrénico’. Os métodos criptograficos empregados impedem que a assinatura eletrénica seja falsificada, ou que os dados do

documento sejam adulterados ou copiados, tornando-0 absolutamente inviolavel, Garante-se assim, por quem assina, que os dados de identificacac do
| certificado sao verdadeiros. Estes quando alterados perdem a validade. A certificacéo digital garante os trés principios basicos da comunicagdo segura
i em ambiente de rede de computadores: autenticidade, privacidade e inviolabilidade. Este certificado, se impresso pela Visomes, para garantir a
| originalidade, deve estar chancelado.
! 4 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.

5 — E proibida a reprodugao parcial deste certificado.

6 — Tendéncia = Indicagéo no equipamento em calibragac — Leitura Média no Padrao

7 - Esta calibragdo ndo isenta o instrumento do controle metraldgico estabeletido na regulamentagao metrologica.

8 — Repetibilidade = grau de concordéncia entre os resultados de medicoes sucessivas expresso de forma quantitativa, em fungao das caracteristicas de

dispersao dos resultados. O valor expresso € o desvio padrao experimental dividido pela raiz do numero de leituras.

9 — Emro Fiducial = & determinado a partir da relagéo entre o maior erro de medig&o do instrumento pela amplitude da faixa calibrada expressa em

porcentagem.

10 - Calibragéo realizada nas instalagées permanentes da Visomes. |
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RESULTADOS OBTIDOS

A) LEITURAS

~ CARREGAMENTO

DESCARREGAMENTO

i | Histerese
‘ Valor Indicado | Valor Indicado | Valor Indicado | Valor Indicado
1 | no Instrumento no Padrdao | noInstrumento no Padrido
f kgflem? kgf/iem? kgfiem? kgflcm? kgfiem?®
3 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000
2,05 2,000 2,06 2,000 0,010
‘ 5,07 5,000 5,08 5,000 0,010
; 10,11 9,099 10,11 9,999 0,000
| 15,12 14,999 15,12 14,999 0,000
| 19,91 19,798 19,91 19,798 0,000
| B) RESULTADOS FINAIS ‘
. __lrnglicagéo no | Leitura [ R : 1
| Equipamento Média no Tendéncia | U k veff Repetibilidade
em Calibragdo Padrao
kgflem? kgflem? kgflem? kgflcm? y kgflcm? _ ;
0,00 0,00 0,00 T | e [ S R e
2,05 2,00 0,05 0,02 2,00 >1000 0,00000
5,08 5,00 0,08 0,02 2,00 >1000 0,00000
10,11 10,00 0,11 0,02 2,00 >1000 0‘00000‘7
15,12 15,00 0,12 0,02 2,00 >1000 0,00000
19,91 19,80 0,1 0,02 2,00 >1000 0,00000
‘ Erro Fiducial 0,60% Hi
i mddn el
! Fator de converséo de kgf/cm? para kPa: 98,0665
" RESPONSAVEL PELA EMISSAO > = - ' |
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