Mitutoyo Sul Americana Ltda.

LABORATORIO
DE
METROLOGIA

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGCAO

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°. 05166/21

Cliente : " COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA - ME. "
Endereco : Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 - Piracicaba - SP

Ordem de servigo: 104.663

1 - Objeto Calibrado

MEDIDOR DE ALTURA DIGITAL
Fabricante: Mitutoyo

Cadigo: 518-232

N°. de Série: 0001158

Faixa nominal : 600 mm

Resolugdo : 0,001 mm

Identificag&o do proprietario : MV-002

2 - Padroes utilizados na Calibragao:

Blocos padrao
Certificado N°. 03621/21 - RBC - Mitutoyo.
Validade : 02/2022

Padrao escalonado

Numero: 013023

Certificado N.° 04757/21 - RBC - Mitutoyo.
Validade : 10/2022

3 - Procedimento de Medigdo: PML-0023 Revisao 4
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O medidor de altura foi verificado contra um Padrio escalonado e Blocos-
padrdo, tomando a leitura da indicacdo no prdprio contador do medidor de

altura.

Data da calibragdo: 28 de Qutubro de 2021
Data da emissdo: 28 de Outubro de 2021

Eduando Ferreira Miranda

A reproducdo deste certificado s6 poderd ser total e depende da aprovagdo por escrito da Mitutoyo.

Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo da Cgare que avaliou a competéncia do laboratdrio e comprovou sua rastreabilidade a padrées nacionais de medida ( ou ao Sistema Internacional de Unidade - 51 ),

Os resultados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido  calibragdo nas condigées especificadas, nao sendo extensivo a quaisquer lotes.

Endereco:Rod. Indio Tibirigd, 1555 - Bairro Vila Sol Nascente - CEP: 08655-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858

Laboratério: Tel.: (11) 4746-5953 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br

Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-malil: assistec@mitutoyo.com.br

Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br




Mitutoyo Sul Americana Ltda.

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°. 05166/21

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAO

Laboratério de Calibragdo Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR
ISO/IEC 17025, sob o numero CAL 0031

4 - Resultado da Calibragdo: O resultado é a média das calibragdes.

Medida Externa Medida Interna
Padrio Indicagéo Padrio Indicacéo
Instrumento Instrumento
(mm) (mm ) (mm) (mm)
1,100 1,100 10,000 10,000
1,500 1,501 20,000 20,000
1,900 1,901 50,000 50,001
4,000 4,001 100,000 100,001
8,000 8,001 150,000 149,999
16,000 16,000 200,000 200,000
20,000 20,000 250,000 250,000
50,000 50,001 300,000 300,000
75,000 75,001 400,000 400,002
100,000 100,000 500,000 500,002
150,000 150,000 600,000 600,002
200,000 199,998
250,000 249,998
300,000 299,999
400,000 399,999
500,000 499,999
600,000 600,000

5 - Incerteza de Medigao: U= (1,5+L/1000)pum
onde, L = comprimento em " mm ".

A incerteza expandida de medigdo relatada é declarada como a incerteza padrdo da
medig&o multiplicada pelo fator de abrangéncia k = 2,05 o qual para uma distribuigdo t com
Veff = 47 graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de

aproximadamente 95%.
A incerteza padrao da medigao foi determinada de acordo com a publicagéo EA-4/02.

6 - Nota: Temperatura Ambiente ( 20,0 £ 0,5) °C.
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Enderego:Rod. indio Tibirica, 1555 - Bairro Vila Sol Nascente - CEP: 08655-000 - Suzano - SP - Tel.; {11) 4746-5858
Laboratdrio: Tel.: (11) 4746-5953 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br



