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VISOMES METROLOGIA
CERTIFICADO DE CALIBRACAO N° LV00750-06696-21-R0

INTERESSADO: COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA — ME

CONTRATANTE: COMATEC SOLUCOES METROLOGICAS LTDA - ME
R ARISTIDES GIUSTI, 219 - UNILESTE, PIRACICABA — SP — CEP 13422-192

DADOS DO EQUIPAMENTO E CONDIGOES DA CALIBRAGAO
MATERIAL CALIBRADO: CRONOMETRO DIGITAL

MARCA: CASIO N° CONTROLE: CP-001
MODELO: NAQ CONSTA N° SERIE: NAO CONSTA
UNIDADE DE LEITURA: SEGUNDO DATA DA CALIBRAGAC: 24/02/2021

RESOLUGAO:
FIM DE ESCALA:

0,01 SEGUNDO
86400 SEGUNDOS

LOCAL DA CALIBRAGAQ:
CONDIGAO AMBIENTAL:
N” ORDEM DE SERVIGO:

21°C
00750-00801/2021

PADROES UTILIZADOS

LABORATORIO DE TEMPO E FREQUENCGIA

CQ‘ DIGO DESCRICAQ CERTIFICADQ VALIDADE RASTREARBILIDADE
PV-717-0 Cronémetro Digital F0029/2020 jan-22 SI-RBC
PR — e c——— —— — ——— — ———— — — 3
METODO DE CALIBRACAO
A calibraggo foi realizada por comparagée com um crondmelro padréo.
O resultade apresentado refere-se a média de Irés leituras para cada ponto.
Para esla calibracao, foi utilizada a Instrugéo de Trabalho: IL\-903,
1
NOTAS E INFORMAGOES PERTINENTES
1 - Aincerteza expandida de medi¢ao relatada (U) & declarada como a incerieza padrdo de medigdo multiplicada pelo fator de abrangéncia k, o qual
para uma distribuicao t, com graus de liberdade efelivos relalados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente
95%. Para k = 2, a dislribuigdo é Normal, A incerleza padrao da medigéo foi delerminada de acordo com a publicagdo EA-4/02.
2 - Este cerlificade atende aos requisitos de acreditagdo pela Cgere que avaliou a competéncia do laboratério e comprovou sua raslreabilidade ao
Sistema Internacional de Unidades — Sl e aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/EC 17025. A Cgcre ¢ signataria do Acordo de Reconhecimento
Mutuo da [LAC.
3 - Os certificados de Calibragao digitais possuem uma forma de assinalura eletronica de uma insliluicao reconhecida por todos como confiavel que
funciona como "cartorio eletrénico”. Os métodos criplograficos empregados impedem que a assinatura eletrénica seja falsificada, ou que os dados do
documento sejam adullerados ou copiados, tomando-o absolutamente inviolavel, Garanle-se assim, por quem assina, que os dados de identificagio
do certificado sao verdadeiros. Estes quando alterados perdem a validade, A certificacao digital garante os lrés principios basicos da comunicagéo
segura em ambiente de rede de computadores: aulenticidade, privacidade e inviolabilidade. Este cerlificado, se impresso pela Visomes, para garanlir
a originalidade, deve estar chancelado,
4 - O presenle certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.
5 - E proibida a reprodugao parcial deste certificado. &‘
6 - Média das Leiluras (Indicacéo no Equipamento em Calibracéo) = Valor de Referéncia (Padrdo) + Tendéncia Documentwﬂhsad
7 - Tendéncia = Média das Leituras (Indicagio no Equipamento em Calibracéo) - Valor de Referéncia (Padrao) Hesponsavel / 1

8 — Calibragdo realizada nas instalacdes da Visomes.
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RESULTADOS OBTIDOS

Valores de .
e Resultados Indicados em: segundos
Referéncia
do Periodo B,
Tendéncia U k veff
em: segundos I
300 0,00 0,05 2,10 27
600 0,01 0,05 2,01 419
1800 0,00 0,05 2,01 419
3600 0,02 0,05 2,32 10
! 5400 0,05 0,05 2,01 419

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

Assinado digitalmente em:
25/02/2021 as 8:29 por:
Luiz H. A. de Souza
Signatario Autorizado
https://www.visomes.com.H
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