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CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°. 02544/21
Cliente : " COMATEC SOLUCOES METROLOGICAS LTDA - ME. "
Enderego : Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 Piracicaba - SP
Ordem de servigo: 103.086
1 - Objeto Medido
Calibrador de Angulo
Fabricante: Nao Identificado
Cédigo: Naeo Consta
N°. de Série: N&o Consta
Identificagéo do proprietario : PA-001
2 - Padrao utilizado na Medigio:
Maquina de Medicao por Coordenadas Documento Analisado
Nlumero: 60542127 /,;—f;‘
Certificado N°. 00005/21 - RBC - Mitutoyo Responkavel —*éz—
Validade: 01/2022 Sntuagao Lp/ov o
Vahdade .—= [ ©& [Z5
3 - Procedimento de Medigdo: PML - 0048 Revisdo: 3
Assinaturs. =——— =

Utilizando a maquina de medic&o por coordenadas a peca foi nivelada pelo seu plano tendo
sua origem em sua face, e suas cotas foram medidas conforme ilustracio seguinte.

Data de Calibragéo 07 de Junho de 2021
Data de Emissdo 07 de Junho de 2021

Este certificado atende aos requisitos de acreditagio da Coere que avaliou a competéncia do laboratorio e comprovou sua rastreabilidade a padrées nacionais de medida ( ou ao Sistema Internacional de Unidade - 51 ).
A reprodugdo deste certificado s6 poderd ser total e depende da aprovacdo por escrito da Mitutoyo.
Os resultados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibragdo nas condicbes espedificadas, ndo sendo extensive a qualsquer lotes.

Endereco: Rod. Indio Tibiricd, 1555 - Bairro Raffo - CEP: 08620-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858 - E-mail: suzano@mitutoyo.com.br
Laboratorio: Tel.: (11) 4746-5950 - E-mail: metrologia@mitutoye.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br
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Mitutoyo Sul Americana Ltda.

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°. 02544/21

REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAQ
Laboratério de Calibragéo Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOQ/IEC

17025, sob niimero CAL 0031.

4 - Resultado da Medigao:

4.1 - Desenho llustrativo:

4.2 - Resultado da Medigio:

O resultado é a média das calibragdes.

Fator de Graus de
; Valor Incerteza de el :
ltem Nominal . g abrangéncia | liberdade
Convencional Medig&o
(k) (Ve )
Angulo 90° 00’ 89° 51' 32" 0° 01" 26" 2,00 infinito’
Angulo 105° 00" | 104° 56' 12" 0° 01' 26" 2,00 infinito
Angulo 107° 00" | 106° 53" 11" 0° 01' 35" 2,01 204
Angulo 120° 00" | 119°45' 17" 0° 01' 26" 2,00 infinito
Angulo 135° 00" | 135° 40" 34" 0°071'26" 2,01 239
Angulo 163° 00" | 162° 53" 15" 0° 071'26" 2,00 infinito

5 - Incerteza de Medigao:
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Aincerteza expandida de medicao relatada é declarada como a incerteza padréo da medicdo multiplicada pelo fator
de abrangéncia k , o qual para uma distribuicdo t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma
probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

A incerteza padrao da medigéo foi determinada de acordo com a publicacio EA-4/02.

6 - Nota : Temperatura ambiente ( 20,0 £ 0,2 )°C.

Uai

Endereco: Rod, Indio Tibiriga, 1555 - Bairro Raffo - CEP: 08620-000 - Suzano - SP - Tel.; (11) 4746-5858 - E-mail: suzano@mitutoyo.com.br

Laboratério: Tel.: {11) 4746-5950 - E-mail: metrologia@mitutoyo.com.br
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