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MATERIAL CALIBRADO: MANOMETRO ANALOGICO
MARCA: ABSI N° CONTROLE: MN-003
MODELO; NAO CONSTA Ne SERIE: 010655
FAIXA DE INDICAGAQ: 0 bar a 800 bar DATA DA CALIBRAGAO: 25/08/2021
FAIXA CALIBRADA: 0 bar a 800 bar LOCAL DA CALIBRAGAO: LABORATORIO DE PRESSAO
RESOLUGAO: 10 bar CONDIGCAOQ AMBIENTAL: 20°C%1°C
N° ORDEM DE SERVICO: 00750-04720/2021 2
PADROES UTILIZADOS
cODIGO DESCRIGAO CERTIFICADQ VALIDADE RASTREABILIDADE.
PV-225-0 Manémetro digital 189098/20 ago-21 SI-RBC
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. METODO DE CALIBRACAO
Calibragéo realizada por comparagédo com mandmetro padréo nos sentidos de aplicagéo e remog&o de presséo.
Para esta calibragéo, foi utilizada a Instrugao de Trabatho: ILV-703, 4
NOTAS E INFORMAGCOES PERTINENTES
1 - A incerteza expandida de medicdo relatada (U) é declarada como a incerteza padrio de medigéo multiplicada pelo fator de abrangéncia k, o qual
para uma distribuicéo t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 85%,
Para k = 2, a distribuigdo & Normal. A incerteza padréo da medigéo foi determinada de acordo com a publicagdo EA-4/02.
2 — Este certificado atende aos requisitos de acreditagio pela Cgcre que avaliou a competéncia do laboratdrio @ comprovou sua rastreabilidade ao
Sistema Internacional de Unidades — S| e aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento
Mdtuo da ILAC.
3 — Os Certificados de Calibragao Digitais possuem uma forma de assinatura eletrénica de uma instituicao reconhecida por todos come confiavel e
que funciona como “cartério eletrénico”. Os métodos criptograficos empregados impedem que a assinatura eletrénica seja falsificada ou que os dados
do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-o absolutamente inviolavel. Garante-se assim, por quem assina, que os dados de
identificacdo do certificado sao verdadeiros. Estes, quando alterados, perdem a validade. A certificag@o digital garante os trés principios basicos da
comunicagao segura em ambiente de rede de computadores: autenticidade, privacidade e inviolabilidade. E ste certificado, se impresso pela Visomes,
para garantir a originalidade, deve estar chancelado.
4 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.
5 — E proibida a reprodugao parcial deste certificado.
6 - Tendéncia = Indicagdo no equipamento em calibragdo — Média das Leituras no padrao
7~ Esta c.ilibragdo néo isenta o instrumento do controle metrolégico estabelecido na regulamentagio metrol&gica.
8 — Repetibilidade = grau de concordancia entre os resultados de medigGes sucessivas expresso de forma quantitativa, em fungéo das caracteristicas
de disperséo dos resultados. O valor expresso é o desvio padrio experimental dividido pela raiz do nimero de leituras.
9 - Erro Fiducial = é determinado a partir da relagio entre o maior erro de medigio do Instrumento pela amplitude da faixa calibrada expressa em
porcentagem. 4
10— Calibragéo realizada nas instalagSes permanentes da Visomes.
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RESULTADOS OBTIDOS
A) LEITURAS
Indicagdo no Leitura no Padrdao em
Equipamento bar Histerese
em Calibragao
bar Avango Retorno bar
0 0,0 0,0 0,0
80 100,9 100,7 0,2
200 220,3 220,4 0.1
400 416,8 416,6 0,2
600 614,2 614,0 0,2
800 809,9 809,8 0.1

- B) RESULTADOS FINAIS

Indicagdo no Leitura

Equipamento Média no Tendéncia U k veff Repetibilidade

em Calibragdo Padréao
bar bar bar bar bar

0 0 0
80 101 -21 2 2,00 >1000 0,058
200 220 -20 2 2,00 >1000 0,058
400 417 -17 2 2,00 >1000 0,058
600 614 -14 2 2,00 >1000 0,058
800 810 -10 2 2,00 >1000 0,058
Erro Fiducial l 2,683% |

Fator de conversao de bar para kPa: 100
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