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Cliente: " COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA - ME. "
Endereco: Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 Piracicaba - SP
LABORATORIO

| Mitutoyo oe wetroLocia

Mitutoyo Sul Americana
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| N? do Instrumento / Padrdo; |

Ordem de Servigo: 101.817
1 - Objeto calibrado:

Calibrador Anel Liso Cilindrico
Fabricante: Nao identificado

Caodigo: Ndo consta

N°, de Série: Ndo consta
identificagao do proprietario: AP-009
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Preenchido pelo Cliente

2 - Padrao utilizado na calibragao:

Calibrador Anel Liso Cilindrico Ndmero: 00193 Documento Analisado
Certificado N°. DIMCI 1125/2018 - INMETRO Validade: 08/2021
Responsavel ._'ﬁ’g_
Magquina de Medi¢&o por Coordenadas Numero: 0004501 Situagao ,4;7,'0 Vs a{o
e [+] o . ! . i % L
Certificado N°. 04687/20 - Mitutoyo - RBC Validade: 09/2021 Valhdade . — [©2Z | ZE

3 - Procedimento de medigdo: Pml-0010 Reviséo 5

Assinatura. =

O diametro do anel foi calibrado nos eixos X e Y, na altura media ,
conforme figura abaixo.

4 - Resultado da calibragdo: O resultado é a média das calibragdes.

- Incerteza de | Fatorde Graus de
2 Nominal Resultado Medigdo |abrangéncia| Liberdade
X (mm) (mm) (mm) (k) (Verr)
Sentido"X"| 30,2118 0,0010 2,00 Iinfinito
Y: 30,212
Sentido"Y"| 30,2115 0,0010 2,00 Infinito

5§ - Incerteza de medigao:

A incerteza expandida de medic&o relatada & declarada como a incerieza padrdo da medigao multiplicada pelo fator de
abrangéncia k, o qual para uma distribuicéo t com V. graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de
abrangéncia de aproximadamente 95%.

A incerteza padrdo da medicéao foi determinada de acordo com a publicagéio EA-4/02.

6 - Nota: Temperatura ambiente: ( 20,0 + 0,5) °C

Data da calibragao: 22 de Fevereiro de 2021
Data da emisséo : 22 de Fevereiro de 2021 Claud 7Bueno de Moraes
Signatario Autorizado

Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo da Cgcre que avaliou a competéncia do laboratdrio e comprovou sua rastreabilidade a padrées nacionais de medida ( ou ao Sistema Internacional de Unidade - St ).

A reproducdo deste certificado s6 poderd ser total e depende da aprovagao por escrito da Mitutoyo.
Os resultados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido 4 calibragdo nas condicdes especificadas, nio sendo extensive a qualsquer lotes,

Enderaco:Rod. Indio Tibiriga, 1555 - Bairro Raffo - CEP: 08620-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858 - E-mail: suzano@mitutoyo.com.br
Laboratdrio: Tel.: (11) 4746-5950 - E-mail: metrologia@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br



