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Cliente: " COMATEC SOLUCOES METROLOGICAS LTDA - ME 4
Enderego: Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 - Piracicaba - SP
Ordem de servigo: 8426
1 - Objeto calibrado:

Documente Analisade
CALIBRADOR DE RELOGIO Responsavel 220

Fa’brlcante: Mitutoyo ! Situagio 4%2’,0‘_,& a[o
Cédigo: 170-102 Bt o3 |2

Nmero de série: 8812004 Vahdade —— [©2 /25
Faixa nominal: 25 mm Assinaturs e

Resolucdo: 0,001 mm -
Identificagdo do proprietdrio: CR-002

2 - Padrdes utilizados na calibragéo:

Sistema Laser de Medigdo, marca HP, calibrado por "Keysight Technologies Inc."
Numero de série: US43061410

Certificado N°. 1-11049171575-1 - ANAB - ILAC-MRA

Validade: 07/2024

3 - Procedimento de medicao: PML-0004 - Revisio: 7

O calibrador de relégios foi alinhado na posicio vertical em oposi¢do ao deslocamento do interferdmetro

e os valores de indicagdo referenciados no préprio calibrador de relégios, realizando-se a leitura dos erros
no sistema de medi¢do padrio.

Erro = Diferenga entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referéncia.

Data da calibragéo: 7 de Marco de 2023
Data da emissdo: 10 de Marco de 2023

Este certificado atende aos requisitos de acreditagao da Cgere que avaliou a competéncia do faboratério e comprovou sua rastreabilidade a padrées nacionais
A reprodugdc deste certificado s6 poderd ser total e depende da aprovagdo por escrito da Mitutoyo.
0s resultados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido & calibragdo nas condigdes especificadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes,

ida (ou ao Sistema Internacional de Unidade - 51).

Enderece: Rod. Indio Tibirigd, 1555 - Bairro Vila Sol Nascente - CEP: 08655-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858
Laboratério: Tel.: {11) 4746-5953 - E-mail; assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.. (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténeia Teenica Fxterna: Tel : {11) 5642-0026 - E-mail: ate@mitutovo.com br
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4 - Resultado da calibracdo: O resultado & a média das medigbes.
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5- Incerteza de medigao: U=02pm

Aincerteza expandida de medicdo relatada é declarada como a incerteza padrdo da medicdo multiplicada
pelo fator de abrangéncia k = 2,05 , o qual para uma distribuicdo t com Veff = 48 graus de liberdade
efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

A incerteza padrdo da medi¢do foi determinada de acordo com a publicagdo EA-4/02.

6 - Nota: Temperatura ambiente ( 20,0+ 0,5) °C. 7/‘//?(

Endereco:Rod. indio Tibiriga, 1555 - Bairro Vila Sol Nascente - CEP: 08655-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858 U
Laboratdrio: Tel.: (11) 4746-5953 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
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