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Cliente : " COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA - ME. "
Endereco : Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 - Piracicaba - SP '
Ordem de servigo: 519
1 - Objeto Calibrado
BLOCO PADRAO
Fabricante: NA&o identificado
Caddigo: Nac consta Numero: N&o consta
Identificacdo: BP-004 Classe: Nao identificado
2 - Padroes utilizados na Calibracao:
Apalpador eletrénico Numero : 6G014
Certificado N°. 04740/21 - RBC-Mitutoyo Validade 04/2022
Sistema laser de medic¢ao, marca HP, calibrado por "Keysight Technologies Inc."
Namero: US43061410 Validade: 07/2022
Certificado N°. 1-11049171575-1 - ANAB - ILAC - MRA
3 - Procedimento de Medigao: PML - 0001 Revisao 4
A medic&o do comprimento do bloco é realizada com Sistema Laser de Medicéo e o
comparador de blocos padrdo, e o seu comprimento medido no centro da face do
bloco.
4 - Resultado da calibragédo : O resultado é a média das calibracbes.
to Analisado
Valor Numero VC Incerteza de Fator de Graus de nocumen -
Noringl de Medicao | @0rangéncia | liberdade Responsavel 2
(mm) Série (mm) (mm) (k) ( Veff) Situagao
300,0 | Naoconsta | 300,0010 | 0,0007 2,00 infinito Vahdade — 122 22
VC = Valor Convencional __E?_'_'_‘ﬂ“_’_!_::— R

5 - Incerteza de Medigio:

6 - Nota: Temperatura ambiente (20,0 £ 0,5)°C.

Os resuftados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido 4 calibragdo nas condicées especificadas, na

Aincerteza expandida de medigao relatada é declarada como a incerteza padrdo da
medigdo multiplicada pelo fator de abrangéncia k , o qual para uma distribui¢do t com Veff
graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95%.

A incerteza padrao da medigédo foi determinada de acordo com a publicago EA-4/02.

Data da calibragdo: 15 de Margo de 2021
Data da emisséo : 16 de Margo de 2021

A reprodugdo deste certificado s6 poderd ser total e depende da aprovagdo por escrito‘da Mitutoyo.

ndo extensivo a quaisquer lotes.

Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo da Cgcre que avaliou a competéncia do Jaboratdrio e comprovou sua rastreabilidade a pardes nacionais defmedida ( ou ao Sistema Internacional de Unidade - S/ ).

Endereco:Rod. indio Tibirica, 1555 - Bairro Vila Sol Nascente - CEP: 08655-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858
Laboratorio: Tel.; (11) 4746-5953 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br




