Mitutoyo Sul Americana Ltda.

LABORATORIO
DE
METROLOGIA

Pag.1/2
REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGCAO
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°. 00971/21
Cliente : " COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA - ME. "
Enderego : Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 - Piracicaba - SP
Ordem de servigo: 101.817
1 - Objeto Calibrado
RELOGIO APALPADOR MILESIMAL
Fabricante: Mitutoyo
Cédigo: 513-405
N°. de Série: 6M1941
Faixa nominal : 0,4 mm
Valor de uma divisdo: 0,002 mm
Identificagdo do proprietario : RA-001
2 - Padroes utilizados na Calibragao: >
Documento Analisade
Callibrador de Relégic Comparador i- Checker Responsavel _ﬁ;f_?_
gum:ro:d 103582001 M Siacke oyt
ertificado N°. 00004/21 - RBC - Mitutoyo. o8I
, L Vahdade —— 122 [ 2%
Validade: 07/2021
Assinature, =—————

3 - Procedimento de Medigdo: PML-0002 Reviséo 9

O Reldgio foi montado em oposigdo ao deslocamento do fuso do calibrador de reldgios e
os valores de indicagao foram referenciados no préprio relégio.

Os erros informados na tabela do item 4 representam os valores a serem considerados no
instrumento nos respectivos pontos de medigao.

Erro = Diferenga entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referéncia.

Data da calibragdo: 19 de Fevereiro de 2021
Data da emissao : 19 de Fevereiro de 2021

Claudio Bueno de Moraes
Signatario Autorizado

Este certificado atende aos requisitos de acreditagio da Cocre que avaliou a competéndia do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padrées pacionals de medida ( ou ao Sistema Internacional de Unidade - 51 ).
A reprodiicdo deste certificado so poderd ser total e depende da aprovagdo por escrito da Mitutayo.
Os resuftados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido 4 calibragdo nas condicoes especificadas, nde sendo extensive a quaisquer lotes.

Endereco: Rod. ndio Tibiriga, 1555 - Bairro Raffo - CEP: 08620-000 - Suzano - SP - Tel.: (11} 4746-5858 - E-mail: suzano@mitutoyo.com.br
Laboratério: Tel.: (11) 4746-5950 - E-mail: metrologia@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br
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4 - Resultado da Calibragdo: O resultado & a média das calibragdes.
Sentido Normal Sentido Inverso
Indicacéo Erro (um) Indicacéo Erro (um)
{(mm). | Crescente |Decrescente (mm) Crescente | Decrescente
0,000 0,0 0,1 0,000 0,0 0,1
0,002 0,2 0,2 0,002 0,2 0,0
0,004 -0,1 -0,1 0,004 -0,1 -0,1
0,006 -0,4 0,0 0,006 -0,4 0,0
0,008 -0,2 0,0 0,008 -0,2 0,1
0,010 -0,2 0,2 0,010 0,0 0,1
0,012 0,1 0,4 0,012 0,3 0,0
0,014 0,3 0,4 0,014 0,5 0,0
0,016 0,4 0,3 0,016 0,6 0,1
0,018 0,6 0,3 0,018 0,7 0,1
0,020 0,5 0,2 0,020 0,7 0,1
0,040 0,7 0,1 0,040 0,9 0,5
0,060 0,9 -0,3 0,060 1,0 0,0
0,080 -0,2 0,3 0,080 0,3 0,8
0,100 0,3 -0,2 0,100 1,2 0,7
0,120 -0,4 -0,6 0,120 0,8 0,5
0,140 -0,6 -0,4 0,140 0,6 0,6
0,160 -0,6 -0,5 0,160 0,6 0,9
0,180 -0,1 0,0 0,180 1,6 1,5
0,200 0,5 0.5 0,200 25 2,3
0,220 1,0 0,6 0,220 3,0 2,5
0,240 0,4 1,8 0,240 25 3,3
0,260 0,5 1,3 0,260 3,1 3,3
0,280 1,1 1.2 0,280 3,8 3,7
0,300 1,3 0,7 0,300 4.3 3,8
0,320 1,2 1,0 0,320 4,4 4,2
0,340 0,5 1.7 0,340 42 5,1
0,380 1,4 1,5 0,380 54 53
0,400 1,7 1,9 0,400 59 59
Parametros de Analise ; Erro (um)
Normal Inverso
fe Desvio maximo no sentido crescente 2.8 7,0
fges |Desvio total ( crescente / decrescente ) 31 71
fu Erro de retorno 1,4 1,0
Upa [Incerteza expandida para determinagéo dos parametros 2 1,1
U Incerteza expandida 1,4 0,8

5 - Incerteza de Medicao:

A incerteza expandida de medigdo relatada & declarada como a incerteza padrio da
medi¢do multiplicada pelo fator de abrangéncia k = 2,52 , o qual para uma distribuicdo t com
Veff = 6 graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95%.

A incerteza padrao da medicao foi determinada de acordo com a publicacao EA-4/02.

6 - Nota: Temperatura Ambiente; (20,0 +0,5)°C.

Laboratério: Tel.: (11) 4746-5950 - E-mail: metrologia@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br

Endereco: Rod. indio Tibirica, 1555 - Bairro Raffo - CEP; 08620-000 - Suzano - SP - Tel.: {11) 4746-5858 - E-mail: suzano@mitutoyo.com.br %



