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COMATEC SOLUCOES METROLOGICAS LTDA

Rua Aristides Giusti, 219 - Piracicaba - SP

2. SOLICITANTE: O mesmo

3. REGUA GRADUADA CALIBRADA:
Descrigéo: Lupa Graduada

N° Série (fabricante): Ndo consta

N° Identificacéo (solicitante): LU-002
Intervalo de Medic&o: (0 a 10) mm

Valor de uma Divisao de Escala: 0,1 mm

4. PADRAO UTILIZADO (SMP):
4.1. Maquina Optica Quick Vision
N° Registro (CERTI): RC 4581

U: 0,0007 mm

Rastreabilidade Metrolégica: Certificado de Calibragio
CERTI 1154/20, de 08/05/20, valido até 05/22.

5. PROCEDIMENTO INTERNO DE CALIBRACAQ:
CMI-LMD-PC-144

A lupa foi calibrada em uma maquina de medigéo
optica calibrada. As distancias foram determinadas
tomando-se como referéncia o lado esquerdo dos
tracos.

A largura do traco foi determinado em cada ponto
medido, sendo o resultado apresentado a média.
Foram executados no minimo 3 ciclos de medigao.
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Observaces:

A incerteza expandida de medic&o (U) relatada é declarada
como & incerteza padréo de medigdo multiplicada pelo fator
de abrangéncia k, o qual para uma distribuicdo t com graus
de liberdade efetivos (veq) corresponde a uma probabilidade
de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza de
medicdo foi determinada de acordo com a publicagio EA-
4/02. Os valores de k e v so apresentados na tabela de
resultados.

Condicdes Ambientais Durante a Calibragéo:
- Temperatura; (20,0 £ 0,5) °C
- Umidade Relativa do Ar: (50 % 10)%
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6. RESULTADOS:
6.1. Largura do Traco da Escala:
LARGURA DO TRAGO
Ml + (U + [Vmax])
(0,049 £ 0,0056 ) mm
Onde: Vméx = Maior diferenga entre a Ml e uma indicagdo qualquer, em modulo
6.2. Calibragéo da Escala:
Valor Nominal Valor Medido Corregdo U k Vet
[mm] [mm] [mm] [mm]
0,0000 0,0000 0,0000 0,0009 2,00 Infinito
1,0000 0,9988 -0,0012 0,0009 2,06 42
2,0000 1,9980 -0,0020 0,0009 2,00 Infinito
3,0000 2,9972 -0,0028 0,0009 2,00 Infinito
4,0000 3,9975 -0,0025 0,0008 2,00 Infinito
5,0000 5,0026 0,0026 0,0009 2,09 30
6,0000 6,0038 0,0038 0,0009 2,00 Infinito
7,0000 7,0002 0,0002 0,0009 2,00 Infinito
8,0000 7,9994 -0,0006 0,0009 2,00 Infinito
9,0000 8,9969 -0,0031 0,0009 2,00 Infinito
10,0000 9,9969 -0,0031 0,0009 2,03 75
Obs: O valor da corregdo sempre devera ser somado aigebricamente & indicagéo.
Clodoaldo de Campos Marques Carlos Roberto Mariano dos Santos
Signatario Autorizado Técnico Metrologista
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