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== Laboratério de Metrologia
T ilei i 3
Rede Brasileira de Calibragao
Laboratério de Calibracdo Acreditado pela CGCRE sob n” 295
Certificado de Calibragao N° 13892/19
0OS N° 33437
CLIENTE: COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA - ME
ENDEREGO: RUA ARISTIDES GIUSTI, 219 - SALA 1 - UNILESTE - PIRACICABA - SP
Instrumento DESEMPENO DE GRANITO
Cédigo DP-001 Fabricante NAO CONSTA
Faixa de Indicagdo 1000X630X160 mm Modelo NAO CONSTA
Série NAC CONSTA
Setor Nédo Consta

instrugdo de Trabalho Utilizada: ITLG-086 / Revisdo 7

A Planeza do Desempeno em calibragdo, foi obtida atraves de compilagao das leituras verificadas na unidade digitai do Nivei Eletronico
de referéncia. Foram realizadas 3 medigbes em cada ponto, de acordo com o diagrama fornecido pelo Software do Nivel Eletrdnico {ver
anexos 1 & 2} & conforme descrito no procedimento interno de calibraggo

Padrges Utilizados 5

NIVEL ELETRONICO, fabricante ¥
0133), vélido até 3/2020

YLER, codigo PLG-072, cerlificado 0420218 de 28/3/2018 calibrado por FEINMESS (RBC n® CAL-

Resultados da Calibragao

| RETA1-AB ] [ RETAZ-HF ] L RETA3-DC ]
Al 0.0 B1 0,0 [e3} 0.0
A2 23 B2 0,5 c2 1.2
A3 30 B3 01 G3 08
Ad 09 B4 06 c4 0,9
AS 0.7 B5 1.3 Cs 0,1
AB 0,0 B6 -0.2 cé 08
= RETA4-AD ] L RETA5-EG ] [ RETAG-BC |
D1 0,0 £ 0.9 F1 0.0
0.0 E2 1, F2 07 =
0,0 E3 0, E3 22| Documento Analisado
0,0 Ed4 o, Fa4 -0
Responsavel 7
Situagao _LL,
Vahdade — [ / 124
L — - — 5 e Assinatura,
G2 1,3 H2 22 A__—P TALY E -
G3 1,5 H3 17 i
Ga 0.6 Ha 06 ‘g AL A
G5 0.2 H5 06 2 By i
G6 07 HB6 17
G7 08 H7 00 H %
-] G c
fincerteza de Medigdo: 1 4.7 um ]

Local da Calibragdo: Instalages do Cliente

Lacre de Integridade: Nao Aplicavel

Temperatura durante a Calibragio: 29°%E Umidade Relativa do Ar: 45% ur
Data da Calibragdo: 06/11/2019

origin
2 Normas de referéncia NBR-NM103 e NBR-NM104, DIN 876 parte Te 2

RE. 0 quai avaliou 2 competéncia de medicao do Laboratorio e comprowu sua rastreabilidade a padrdes

5 ong

LG Comércio e Conserto de Instrumentos de Medigio Ltda.
Rua Sao Luiz do Paraitinga, 12 - Jd. do Trevo - Campinas - SP

igitally signed by LG COMERCIO E - 7-7500
CONSERTO DE INSTRUMENTOS DE SEE TR0 - TREIE) S0
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Lauderfir Lazzaretli
Signatdrio Autorizado
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gualidade na meduia cena
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CERTIFICADO DE € ALIBRACAO N ® 13892/19
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LG Comércio e Conserto de Instrumentos de Medicao Lida. - ME
Rua Sdo Luis do Paraitinga, 12 | Jd. do Treveo - CEP 13030-105 | Campinas/SP - Fone/fax: (19) 3307.7500
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ANEXO 2

CERTIFICADO DU CALIBRACAO N 7 1389214
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LG Comeércio e Conserto de instrumentos de Medicao Ltda. - ME
Rua Sdo Luis do Paraitinga, 12 | Jd. do Trevo - CEP 13030-105 | Campinas/SP - Fone/fax: (19) 3307.7500
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