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COMATEC SOLUGOES METROLOGICAS LTDA

Rua Aristides Giusti, 219 - Piracicaba - SP

2. SOLICITANTE: O mesmo

3. PLANO OPTICO CALIBRADO:

Diameiro: 50 mm
N° de Série: Nao consta
N° de Identificacao: PL-001

4. PADRAO UTILIZADO:
4.1. Maquina de Medir Forma
N° Registro (CERTI): 010240
u: 0,18 pm (retitude)
0,04 pm (planeza)

Rastreabilidade Metroldgica: Certificado de Calibragio CERTI
2489/19, de 22/07/19, valido até 07/21.

5. PROCEDIMENTO DE CALIBRAGAO:
CMI-LMD-PC-234

A medigdo de retitude plano oOptico foi realizada nas linhas
0°-180° e 90°-270°. Os resultados foram analisados com o
método de andlise MZL, com filtro de Gauss 50% e filtro de
0,25 mm de comprimento de onda.

A medicao da planeza foi realizada sobre os circulos de raio
8 mm, 13 mm e 23 mm. Os resultados foram analisados com
o método de andlise MZC, com filtro de Gauss 50% e filtro
de 50 ondas por revolugéo.

As medicdes foram realizadas com apalpador de 2,0 mm de
didmetro, com forga de medigao de 0,05 N e com velocidade
de avango de 6 rpm para planeza, e 1 mm/s, para retitude.

Foram descartados da anélise 2 mm de cada extremidade.
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Observagdes:

Condigdes Ambientais Durante a Calibragéo:
- Temperatura: (20,0 £ 0,5) °C

- Umidade Relativa do Ar: (50 £ 10) %ur

A incerteza expandida de medigdo (U) relatada é declarada
como a incerteza padrio de medigéo multiplicada pelo fator
de abrangéncia k, o qual para uma distribuicdo t com graus
de liberdade efetivos (v.) comresponde a uma
probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A
incerteza de medicdo foi determinada de acordo com a
publicago EA-4/02. Os valores de k e vy sfo
apresentados na tabela de resultados.

O ponto zero foi referenciado no centro da identificagéo
colado na lateral do plano. Alguns riscos visiveis foram
excluidos da andlise.
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6. RESULTADOS:
Observagoes:

Face 1 = Face indicada pela seta A
Face 2 = Face indicada pela seta B

6.1 Medig&o da Retitude:

Face Posicéo U k Veff
0-180° 90-270°
[um] [um] [um]
0,32 0,18 0,18 2,00 Infinito
2 0,19 0,20 0,18 2,00 Infinito
6.2 Planeza:
Face Posicao u k Veff
Raio 8 mm Raio 13 mm Raio 23 mm
[um] [um] 1) [um]
0,15 0,01 0,03 0,04 2,00 Infinito
2 0,05 0,02 0,04 0,04 2,00 Infinito
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6.3 Grafico Face 1: Raio 8 mm

5244145

Escala 0.1pm/div. i

Ponto de Referé < iy o] >

Z 1858.000um “ »

Teta 0,00° A o -

Ponto atual Diferenca

Z 0.028um Delta Z -1858 028
Teta 45,00° ‘ Delta Teta 45,00°
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6.4 Gréfico Face 1: Raio 13 mm

5244445

Escala 10nmidiv.

Ponto de Referé

Z 1858,000um

Teta 0,00°

Ponto atual Diferenca

Z 0.000um Delta Z -1858.000
Teta 45,00° : Delta Teta 45,00°
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6.5 Grafico Face 1: Raio 23 mm

S244145

Escala 10nm/div.

Ponto de Referé

Z 1858,000um

Teta 0.00°

Ponto atual Diferenca

Z 0.003um Delta Z -1857.997
Teta 45,00° . Delta Teta 45,00°

) X tro de Referéncia em Tecnologias Inovadoras - CERTI
Campus da UFSC - Setor C Tel.: 48 3239 2121 | Fax: 32392119 Fundacio CERT]

Caixa Postal 5053 | CEP: B8040-970 metrologia@certi.org.br CNPJ 78.626.363/0001-24

Bairro Trindade - Florianépolis - 5C www.certi.org.br insc. Est. 251.378.241 Insc. Mun. 50.111-5




Este cartificado atende aos raquisitos de acreditagia pela Cgers/inmietnd, que avalou a compelénaa o laboratorio o comprovot sua rastreabilidads & padrdes nacionas de medida; A Caerelinmatio &
signataria Ho Acordo de Reconhesimento Maluo da ILAC - Intermational Liboratory Acoeeditation Cooperalinn, & 4o Acordo Bialeral de Reconbicimunto MOtus com 2 EA - Europoean Cooperation foy
Accreditation 0% resuitadgs desto ceitiondo rlerem-se sxclisivoments 00 ntinimints subinetdo 4 calitvagdo, nas condigtes espacilicas, nao sendo exfensive a gusstusr lotes. Esta caliiragho nao
isenta o instrumento do controle metrologico estabelecioo a regulamentagho merroidgica A CERTI aulbrza a reprodugdo deste cerificado, desde que gualquer copia sempre apresents seu conteido
tagral O ajuste de instrumento, guanda reakzado, no faz parte do escopo de acteditachia do labarattno
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