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Data da calibragdo: 18/10/2019 Data de emissdo: 19/10/2019 Niimero RS: 31530

Dados do(s) artefato(s) medido(s)

Artfefato metélico cilindrico com rebaixo em sua face superior e

Descrigdo: = ¢
superficie roscada no topo conforme imagem ao lado.
Identificagao: MP - 001
-
Fabricante: N/Consta Material: Latdo

Rastreabilidade

Padroes Utilizados
Balanga BAL-001. Certificado de Calibragdo 11306/19, Laboratdrio CAL-0423, validade set/2020.

Padrdes de Controle: Conjunto de peso padrao EP4, Classe de exatidgdo F1, Cerlificado de Calibragdo MA 398_07_19, Laboratério CAL-0291, validade
ago/2021.

Procedimento Utilizado
Numero/Rev.: Procedimento de Medigcdo - PM -1.3 - Revisdo 07

Resumo: A medi¢3o foi realizada através de comparagdo com 03 repeticbées num equipamento com rastreabilidade S/
previamente avaliado e validado com aplicagdo de pesos padrées de controle.

Condigoes Ambientais

Condicées ambientais durante a medicdo Equipamentos auxiliares utilizados

Termohigrémetro TH-02. Certificado de Calibragdo 00629-32644/17.
laboratério CAL-0127. validade out/2019. Bardmetro BR-02, Certificado de
Temperatura: 230 * 03 °c Calibragdo 00629-32816/17, laboratdrio CAL-G127, validade out/2019.

Pressao atmosférica: 943 * 04 hPa
Umidade Relativa: 45 x 2 %ur

Massa Especifica do Ar: 1,10 £ 0,01 kglem?

Esle certificado de calibragao atende aos requisitos de acreditagdo pela Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a
padrdes nacionais de medida.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagéo restrita e se aplicam somente ac equipamento ensaiado, ndo sendo extensivo a quaisquer
outros instrumentos de medigac ainda que similares. Areprodugao do documento para outros fins s6 poderé ser feita integralmente, sem nenhuma alteracao.
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Resultados das Medigées
Valor d Massa Convencional
Item alordeclarado - y.rcagao Ineerteza | 4yaterial k | ver
(@) Sem ajuste (q) Com ajuste (g) @
1 10 N/Consta 10,0029 = 0,0008 Latio 2,00 | infinito
2 20 N/Consta 20.0026 = 0,0010 Latdo 2,00 | infinito
3 40 N/Consta 40,0068 = 0,0013 Latdo 2,00 infinito
- Ajuste: A atividade de ajuste néo faz parte do escopo da acreditagio do laboratério.
= Valor declarado: Valor dencminado pelo cliente em refagdo ao artefato submetido a medicéo
« Massa Convencional- Valor convencional da média das medicdes realizadas no artefato

incerteza: 2 S
¥ Hceneza A incerteza expandida de medigdo refatads & declarada como a incerteza padréo de medigio multiplicada pelo fator de

abrangéncia k. o qual para uma distribuicao t com Veff graus de liberdade efelivos corresponde a uma probabilidade de
abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padrdo da medicéao foi determinada de acordo com a publicagdo EA-
4/02

= Errata: Considerar o termo "certificado de calibragdo” descrifo neste documento como “relatério de medicéo”.

* Uma cdpia deste documento ¢ arquivada durante 02 anos
* Observagio:

o B o Assinado de forma digital por
Responsaveis: s 3 ) Eduardo dos Santas Pedra

Dados: 2019.10.25 13:25:31
-03'00"

Fabio T. Marumoto Eduardo S. Pedro
Gerente Técnico Responsdvel do Laboratério

F.13.2-CC5 04

Este certificado de calibragdo atende aos requisitos de acreditacéo pela Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a
padrdes nacionais de medida.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagéo restrita e se aplicam somente ao equipamento ensaiado, nao sendo extensivo a quaisquer
outrosinstrumentos de medicao ainda que similares. Areprodugao do documento para outros fins s¢ podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragéo.
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