Mitutoyo Sul Americana Lida.

LABORATORIO
DE
METROLOGIA

REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO

CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO N°. 00798/23

Cliente: " COMATEC SOLUGCOES METROLOGICAS LTDA - ME. "
Enderego: Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 - Piracicaba - SP

Ordem de servigo: 8425

1 - Objeto calibrado:

MICROMETRO EXTERNO DIGITAL
Fabricante: Digimess

Codigo: Nao consta

Numero : Ndo consta

Faixa nominal; 50 ~75 mm:

Faixa de medic&o: 25 mm Documento Analisade
Resolugao: 0,001 mm
Identificagdo do proprietario; ME-004

Respensavel s

Sitvagdo L2 2¢!
2 - Padrao utilizado na calibragdo: Validade —= [23 [ZS

Jogo de blocos padréo Assmatur@

Namero de série: 1508086
Certificado N°. 00392/23 - RBC - Mitutoyo. Validade: 08/2023

Numero de série; 1607672
Certificado N°. 00693/23 - RBC - Mitutoyo. Validade: 02/2024

Jogo de paralelos optico
Numero de série: 00796
Certificado N°. 00278/23 - RBC - Mitutoyo. Validade: 01/2024

3 - Procedimento de medigdo: PML-0003 Revisdo: 5

O micrébmetro foi calibrado com blocos padrdo, onde as leituras das
indicagbes foram efetuadas no proprio instrumento. As planezas do fuso e do
batente e o paralelismo entre eles, foram verificados com jogo de paralelos
opticos.

Leitura efetuada no contador digital do micrémetro.

Data da calibracao: 01 de Marco de 2023
Data da emiss&o: 01 de Margo de 2023

Este certificado atende aos requisitos de acreditacdo da Cgere que avaliou a competéncia do laboratério e comprovou sua rastreabilidade a padres nacionais de megida ( ou ae Sistema Internacional de Unidade - 51 ).
A reprodugdo deste certificado so podera ser total e depende da aprovagio por escrito da¥Wjtutoyo.
Os resultados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a cafibragao nas condicoes especificadas, nao sendo extensivo a quaisquer lotes,

Endereco: Rod. indio Tibirica, 1555 - Bairro Vila Sol Nascente - CEP: 08655-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858
Lahoratorio: Tel.: (11) 4746-5953 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutove.com.br
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Mitutoyo Sul Americana Ltda.

CERTIFICADO DE CALIBRACAO N°. 00798/23

REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO

Laboratério de calibragéo acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR [SO/IEC

17025, sob o nimero CAL 0031 IR
4 - Resultado da calibracao: O resultado é a média das calibrages.
Padrio Indicagéo no| Incerteza de Fator_de_ (.3r.'aus de
Instrumento | medicéo | abrangéncia [ liberdade
(mm) (mm) (mm) (k) ( Veff)
50,0 50,000
52,5 52,500
55,1 55,100
57,7 57,700
60,3 60,300
62,9 62,900 0,001 2,17 16
65,0 65,001
67,6 67,601
70,2 70,201
72,8 72,800
75,0 75,000
Efro Incerteza de Fator‘de_ (_5raus de
ltem medigdo | abrangéncia | liberdade
{mm) (mm) (k) { Veff)
Planeza da face do fuso 0,0003 0,0002 2,00 infinito
Planeza da face do batente 0,0003 0;0002 2,00 infinito
Paralelismo das faces de medicao 0,00086 0,0003 2,00 infinito

5 - Incerteza de medigao:

A incerteza expandida de medigdo relatada & declarada como a incerteza padrao da medicdo
multiplicada pelo fator de abrangéncia k, o qual para uma distribuicao t com Veff graus de liberdade
efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.

A incerteza padrao da medigao foi determinada de acordo com a publicagéo EA-4/02.

6 - Nota : Temperatura ambiente : (20,0 + 0,5 )°C

Y

Enderego:Rod. Indio Tibirigd, 1555 - Bairro Vila Sol Nascente - CEP; 08655-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858
Laboratério: Tel.: (11) 4746-5953 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Inferna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assisténcia Técnica Externa: Tel.: {11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br
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